










警告

注意 　

●ベッド用グリップを使用するときは、必ず固定バーを回し、ベッド用グリップ

　が確実に固定されていること確認してから使用してください。

　固定が不十分だと、ベッド用グリップがベッドから外れ、転倒、ケガをする恐れがあります。

●可動グリップが確実にロックされていることを確認してから使用してください。

　ロックが不十分だと、可動グリップが不意に回転し、転倒、ケガをする恐れがあります。

●ベッド上から操作する場合は転倒に注意してください。ロック操作がうまく

　できない方、足腰が不安定な方の使用の際には、転倒、転落等の事故を防止

　するためにも、介助者が付き添った上でご使用ください。

　操作時に誤って転落し、ケガをする恐れがあります。

●固定バーやロック解除ボタン及び可動グリップの操作の時に、指などを挟まな

　いように十分注意をしてください。

　ケガや事故の原因となります。

●可動グリップを折りたたむ場合、手指を挟まないように注意をしてください。

　格子の隙間により、手指が挟まれる恐れがあります。

●４５°で固定したとき、マットレスと可動グリップにＶ字の隙間ができます。

　隙間に身体を挟まないように注意してください。
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※オレンジ色のボタンが
　見えているときがロック
　状態です。

ロック解除ボタンの解除とロック

可動グリップの回転範囲

６．使用方法

ロック解除ボタンを押すと、可動グリップのロックが解除されますので、可動グリップを
持ち上げながら、回転させてください。可動グリップは真っ直ぐと左右 １３５°の範囲で
４５°ごとにロックすることができます。

②持ち上げる

③回転させる

①ボタンを押す
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